生物分子相互作用仪设备采购项目需求

一、设备名称：生物分子相互作用仪
二、主要功能或者目标：
1.可用于抗结核潜在药物筛选；
[bookmark: _GoBack]2.可用于结核分枝杆菌的治病机理研究；
3.可用于结核分枝杆菌特异性抗体筛选；
4.可用于结核分枝杆菌菌体成分与代谢毒性物质检测； 
5.可用于结核分枝杆菌耐药性研究。
三、需满足的要求：
1、	货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法。
2、合同签订后可90天内完成设备供货、安装、调试及验收。
3、提供不低于三年质保，原厂工程师回访不少于每年2次。

